





Сертификат за одобрение C.C.E на модел
nº F-07-K-0110 ОТ 29 януари 2007

Организация, създадена от 

Министерството на промишлеността 

С решение от 22 август 2001

DDC/72/F090535-D1

Обемни спиртомери ALLA (клас II) с термометри, които не са вградени, 

за определяне на алкохолния градус

Настоящият сертификат се издава съгласно директива 71/316/CEE от 26 юли 1971 изменена според обществените закони за уредите за измерване и метрологичните методи за контрол, от директива 76/765/CEE от 27 юли 1976 за спиртомерите и ареометрите за алкохол, от декрет nº 73-788 от 4 август 1973 изменена според препоръките на CEE съгласно обществените закони за уредите за измерване и метрологичните методи за контрол I dekret nº79-200 от 5 март 1979 съгласно закона за публичната регистрация, който се отнася за спиртомерите, ареометрите за алкохол и таблиците за спиртомерите. 

ПРОИЗВОДИТЕЛ:

ALLA France – ZI du Bompas – 49120 CHEMILLE 

ЦЕЛ:

Настоящият сертификат се издава за спиртомерите клас II, чиито характеристики са изброени по-долу, и живачните термометри от -1ºC до +35ºC, едните от които с деление 0.1ºC, другите от които с деление от 0.5ºC
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Характеристиките на спиртомерите засегнати в този сертификат за следните:

· клас на инструмента – II

· деление – 0.1% обемен
· деление – 10% обемен

· минимална дължина на делението – 1.05мм
· максимална приемлива грешка  - ±0.1%
Характеристики на термометрите засегнати в този сертификат са следните:

· деление – 0.1ºC за едните и 0.5ºC за другите

· минимална дължина на делението – 0.8мм за тези с деление 0.1ºC и 1.0мм за тези с деление 0.5ºC
· максимална приемлива грешка – 0.10ºC за тези с деление 0.1ºC и 0.20ºC за тези с деление 0.5ºC
МАРКИРОВКА:

Маркировка за одобрение:
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Маркировката се намира във вътрешността на уреда на видимо място.
КОНКРЕТНИ УСЛОВИЯ НА ПРОВЕРКА:

Проверката може да се извърши по най-малко три точнки, посочени върху маркировката. 

Маркировката за одобрение се намира в горния край на вътрешността на уреда.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ:

Следните маркировки се намират във вътрешността на уреда и са видими, не се трият:

· клас II

· % vol (обемни)
· 20ºC
· етанол
· знака на производителя.
Настояшият документ се издава от Националната лаборатория за метрология и опити (LNE) с референтен номер DDC/72/F090535-D1 и от производителя.

ВАЛИДНОСТ:

Настоящият сертификат е валиден 10 години от датата н а издаване. 
